
Quel type d’eau utiliser pour la mise sous oxygène des patients ?

Pour OHD :
Eau ppi non nécessaire, eau stérile suffisante : dispositifs type EAU STERILE POUR HUMIDIFICATION 
RESPIFLO (Medtronic) ou AQUAPAK possibles (cf photo ci contre) sinon eau stérile versable

Dans le cadre de la rupture d’approvisionnement en eau PPI (cliquer ici), nous vous proposons un 
récapitulatif des eaux qui peuvent être utilisées selon le type d’oxygénothérapie en place.

Dans le contexte actuel de tension sur les poches d’eau stérile, cela peut être une solution temporaire de dépannage.

Concernant le nettoyage, celle-ci indique :

La poche à eau n’est pas souhaité en solution pérenne et usuelle.

Cette poche est normalement destinée à un usage à domicile, et le stock sur ce produit est limité.

https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Ruptures-de-stock-des-medicaments/Eau-pour-preparations-injectables-en-poche-de-250-ml-500-ml-et-1-000-ml-Rupture-de-stock-et-tension-d-approvisionnement

